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お買い上げいただき、まことにありがとう 
ございました。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正し 
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特に r 安全上のごを意」（吕~3ページ）は、 
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i ま全上のごを意 (必ずお守りくださし、) 



お守りいただく内容を;欠の図記号で説明していまず。（巧は図記号の例でず） 
してはいけない内容でず。 

実行しなければな5ない内容でず。 


A 危険 



〇 


必ず守る 


A 警告 


医師の治療を受けているとをや下記の人は必ず医師と相談の5え使用ずる。 

(I) 急性疾患のある人 （2) 悪性腫瘍（しゅよう）のある人 
(3) 感染症疾患のある人 （4) 巧娠中、生理中、出産直後の人 

(已），じ、臓に障害のある人（巨）体温 38° C 1 U 上馆熱期）の人(例:急性炎 
症症状[けん怠感、悪き、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。） 
(7) 貧血ざみの人 （8) 適用部位の皮膚に異甫（感染症、創傷など）の 
ある人 （9) 血圧に異甫のある人や異甫のあるとき （ ISOmmHglU 上） 
(10) 安静を必要とずる人や著しく体調のずぐれないとき 

(II) 育椎（せきつい）の骨が、捻挫（ねんざ)、肉離れなど、急性[疼（とう） 

痛性]疾患の人り 2) 糖原病などによる高度な末梢（しょラ）循環障害に 
よる知覚障害のある人 （13) 上記 1 U がに特に身体に異甫を感じているとき 
守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。_ 

パッドを貼る、貼りかえる、はずずときは、おず電源を切る。 

守らないと強いショックを受けたりヤケドのおそれびあります。 

パッドを体に貼った状態でコードをきき取己ない。 

パッドをパッド収納佩こ貼りつけた状態でコードをきき取る。 

巧らないとけびのおそれびあります。 
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A 注意 

〇 

必ず守る 

• 使用中に身体に異甫びあ6われたり感じたときは、直ちに使用を中止 
し、医師に相談ずる。 

* 本品の使用によって発疹、発ホ、かゆみなどの症状びあ5われた場合 
は、使用を中止し医師に相談ずる。 

守らないと事故や体調不良のおそれびあります。 

• ミ台療中、他の人にパッドを貼りかえたりしない。 

守らないと強いショックを受けるおそれびあります。 

• コードが首にか5まないようにま意して使用ずる。 

守らないと事故やけびのおそれがあります。 

0 

• 自動車などの運輯①直前および運面時には使巧しない。 

事故やトラブルのおそれびあります。 

• パッドを患部に貼りつけたまま放置しない。 

皮膚の炎症などをおこすおそれびあります。 

禁止 

• 1力酣こ1已分をこえての使用をしない。 

治療部位の筋肉び疲労し、体調不良をおこすおそれびあります。 , 


A 警告 

0 

* む臓の近く、頭部、顔、□中や陰部、巧膚疾患などには使用しない。 

事故や体調不良をおこすおそれがあります。 

• 就寝時には使用しない。 

コードび首にからまり事故やけがのおそれがあります。また、パッドび 
別の場所（む臓の近く、頭部、顔、□中や陰部、皮虐疾患など）に貼り 
ついて事故や体調不良をおこすおそれびあります。 

• ミ台療 1 U がの目的には使用しない。 

事故やけびのおそれびあります。 

• 他のミ台療器との同時使用や塗り塞（スプレー式等含む）との併用はしない。 

事故や体調不良をおこすおそれびあります。 

禁止 

• 治療器動作中に、パッドを水につけたり、水をかけたり、入沿したりしない。 

• ミ谷室などの湿度の高いところでは使用しない。 

強いショックを受けます。 

• ミ台療中、バッドにベルトやネックレスなどの金属が軸れないようにずる。 

強いショックを受けたり、やけどのおそれびあります。 

• おモ様や自分で意思表示ができない人に使わせない。また、自分で操作 
できない人への使用はさせない。 

事故やけがのおそれびあります。 

分解禁止 

•絶巧に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。 

事故や、トラブル、故障のおそれびあります。 


ま全上のごま意 
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j 各部のなまス 





商品をご確認ください 



パッド収納板 
1枚 



※乾電池は同捆しておりません。販売店でお求めください。（単4形乾電池 LR 03 X 2 本) 
パナソニックアルカ U 乾電池をおすすめします。 




i 巧電池を入れる 

乾電池は、付属していません。販売店でお買いホめください。 

ご使用にはバナソニックアルカ U 乾電池をおすずめします。（単4あ乾電池 LR 03 X 2 本) 

マンガン乾電池またはオキシライド乾電池ちご使用できます。 

1 電源/強さダイヤルが「切」になっているか 

確認する 

♦ランプ消打 


2 本体裏面の 

電池カバーをはずす 

参電池カバーの A の所を軽く押しながら矢印の方向にはずす 

3 乾電池の®©を確認して入れる 

♦ホコ 1」や異物を入れない（故障の原因） 

4 本体裏面の 

電池カバーを取り付ける 

■電池寿命について 

パナソニックアルカリ乾電池（単4形乾電池 LR 03 X 2 本）で約日0回使えます。 
(1 日1回1已分使用で約3力月、き温23で、強さ目盛り10の場合） 


乾電池取扱いについてお願い 


♦アルカリ乾電池 1 U がの乾電池を使用される場合は、使用回数び極端に少なくなる場合が 
ありまず。 

♦電池交換は必ず同じメーカー（同じ種類）の新しい乾電池を2本同時に巧ってくださし、。 
♦室温びほいとき、乾電池の寿命び短くなる場合がありまず。 

♦使用済の乾電池は分別廃棄してください。 


電池交換のめやず 


マツサージの刺激び弱くなつたと感じたときや1已分間使用していないのに出力停止 
ずるときは、電池が消耗している場合びありまず。新しい電池と交換してくださし、。 


原因となります。 


A 注意 


乾電池に表示してあるを意内容を必ず守る 
乾電池の®台極を確かめ、正しく入れる 
使い切った乾電池は、ずぐに取り出ず 
長期間使巧しないときは、乾電池を取り出しておく 
使用推奨期限内の乾電池を使用ずる 

守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけびや周囲ミち損の 




j コードとパッドの準備 

1端金誤;養ぃるか確認する 


強さに 


コードとパッドが接続され 

パッド収納板に貼5れているか確認する 


■初めてお使いになるとを 

参パッドを透日月の袋か己取り出しまず。 

参パッドについているフィルムをはがしまず。〈図 a > 

/はびしたフィルムは不要となります \ 

I プラスチック材 ( PET ) として捨ててください/ 

♦パッドをパッド収納板に貼りつけまず。〈図が 




♦導モプラグをパッドにしっかり接続しまず。〈図 c > 
参導モプラグはホ白に色分けされていまずが、 

どち6のパッドに接続してもかまいません。 


コードを伸ばす 

参本体とパッドを貼ったパッド収納板を持って 
真下にコードを引き伸ばしまず。 

参コードのコードエンドラインに赤色のラインが 
見えた5、それ上引っぱ S ないでください。 
♦コードの長さはお巧みで調節できまず。 




♦極端に曲げたり、引っぱったりしない。 

♦コードを持って本体をぶ己下げたり、振り回したりしない。 

♦コードをコードき取り□か己斜め、槪をろ方向に引っぱ5ない。 

コードの断線や故障のおそれびあります。 

♦導モプラグを1つだけ持って引き伸ばさない。 


コード取扱いについてお願い 


乾電池を入れる/ n I ドとパッドの準備 
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姻パッドを治療したい部位に貼る 

肌の汗や水分、ミちれはよくおき取っておく。 

パッドのつまみ部を持ってパッド収納板か5はがし、 

1枚ずつ巧り曲げないよラに治療したい部位に貼る 


パッドは肌に密着させて貼ってください。 

(治療中にパッドび肌から約30秒間はがれると、 

1自動的に電源び切れます。 

♦パッド間で刺激の強さが異なる場合びありまず。 

刺激の強さび弱いと感じられる方のパッドの位置をずらしてくださし、。 




■部位別貼り付け例 


「首」の場合 

首の付け根に貼る 


※頭部、5なじに近づけると 
頭髪びパッドに貼りつい 
た0後頭部への刺激感び 
強くなることびあります。 
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パッド取扱いについてお願い 


♦重な S ないように貼ってください。♦巧り巧げないでください。\ 

♦化着面はなるべく指で触5ないようにしてください。_ V 

♦粘着力が落ちてきた5お手入れしてください。> 
♦パッドは濡れた状態では使用しないでください。 ^ 

充分に水分を切って、粘着面を自然乾燥させてからご使用<ださい。 


A 危険 


• 下記のよラな医用電気機器との併用は絶巧にしない。 

(1) ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器（吕）人工む肺 
等の生命維持用医用電気機器 （3) む電計等の装着型医用電気機器 
などのさ医用電気機器を使用の人 

事故や誤動作をまねくおそれがあります。 


A 


•医師の治療を受けてしぶときや下記の人はおず医師と相談のうえ使用ずる。 

(I) 急性疾患のある人 （2) 悪性腫瘍（しゅよう）のある人 

(3) 感染症疾患のある人 （4) 妊娠中、生理中、出産直後の人 

(己）む臓に障害のある人 （6) 体温 38° Ciy 上(有熱期)の人(例:急性 
炎を症状〔けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期。衰弱しているとき。） 
(7) 貧血ざみの人 （8) 適用部位の皮膚に異甫(感染症、創傷など)のあ 
る人 （9) 血圧に臭苗のある人や異甫のあるとき （1 加 mmH 邑1•リ上） 

(10) 安静を必要とずる人や著しく体調のずぐれないとき 

(II) 育椎(ださつい)の骨が、捻挫(ねんざ)、肉離れなど、急性〔疼(とラ） 
痛性]疾患の人（切糖尿病などによる高度な末梢（しょう）循環障害に 
よる知覚障害のある人り 3) 上記 1 U 州こ特に身体に異甫を感じてしぶとき 
守らないと事故や体調不良をおこすおそれびあります。 

•パッドを貼る、貼りかえる、はずずときは、必ず電源を切る。 

守らないと強いショックを受けたりヤケドのおそれびあります。 
•パッドを体に貼った状態でコードを巻き取5ない。 

♦パッドをパッド収納板に貼りつけた状態でコードを巻き取る。 

守らなレとけがのおそれがあります。 

•む臓の近く、頭部、顔、□中や陰部、皮膚疾患などには使用しない。 

事故や体調不良をおこすおそれがあります。 _ 

• 就寝時には使用しない。 

コードび首にか b まり事故やけがのおそれびあります。また、パッ 
ドび別の場所(む臓の近く、頭部、顔、□中や陰部、巧膚疾患など） 

に貼りついて事故や体調不良をおこすおそれびあります。 

• ミ台療じ(がの目的には使用しない。 

事故やけびのおそれびあります。 

• 他の治療器との同時使用や塗り靈(スプレー式等含む）との併用はしない。 

事故や体調不良をおこすおそれびあります。 

• 治療器動作中に、パッドを水につけたり、水をかけたり、入沿したりしない。 
• ミ谷室などの湿度の高いところでは使用しない。 

強いショックを受けます。 

• ミ台療中、バッドにベルトやネックレスなどの金属び触れないようにずる。 

強いショックを受けたり、やけどのおそれびあります。 

• おモ様や自分で意思表示びできない人に使わせない。また、自分で 
操作でさない人への使用はさせない。 

事故やけびのおそれびあ0ます。 . 


パッドを治療したい部位に貼る 
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j 治療のしかた 


1電源を入れる 

電源/強さダイヤルを回ず 
参 r カチッ」と音がして、電源が入り、 
自動 コースの 「首」 コースび 始まり 
まず。 


ソフトスタート機能 


♦急に強い刺激を与えないため弱い 
刺激でやさしくスタートしまず。 

参電源を入れると必ず「首」コースの 
ランプび点滅し、刺激モードの 
「ポイント」のランプが点なしまず。 

♦はじめは3分間程度「弱（入〜吕)」で、 
使い慣れてか S 強さを調節ずる。 

I 刺激に敏感な方は、時間を短く 、 j 
1「弱」か b 始めて<ださい I 

参電源を入れてか5約1已分で 
自動的に電源が切れまず。 

/部位、動作を切替えてち、電源を、 
入れてか b 約]日分で電源び切れ 

\ます I 

•バッドを貼6ずに電源を入れた場合は、 
約30砂で自動的に電源が切れまず。 

治療のめやず 

時間：1力所1已分内 
回数：1力所1日1回 
強さ：む地よいと感じる程度 



2 ミ台療ち法を 

選択する 

自動 コース で治療ずる- ► laa へ 

お好み動作で治療ずる- ► laEi へ 

刺激 モー ドを切替える- ► laEi へ 

※刺激モードは自動コースやお好み動作どちらでち切替えでさます。 
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3 刺激の強さを 

調節する 

①電源/強さダイヤルを回ず。 

②入〜10の間でお好みの強さを選ぶ。 

参むやみに強くしても、効果はでません。 
肌を過剰に刺激ずるとヒリヒリしたり、 
ホくなることがありまず。 



4 ミ台療が終わった5、 

電源を切る 

電源/強さダイヤルを回し、「切」にずる 

参 r カチッ」と音びして、電源び切れまず。 
参ミ台療開始か5約1已分で自動的に電源が 
切れまず。 

自動的に電源が切れた場合でも電源/ 
強さダイヤルを「切」にしてください。 


5パッドを肌からはがす 

パッドのつまみ部を持ってパッドをはがず 

参パッドを体か6はがずときはゆっくりと 
はびして < ださい。 

し、 きおいよくはがずと肌かぶれを起こしたり、 
体毛が抜けるおそれがありまず。 


0収納する laEMi 

参パッドはパッド収納板におず貼ってくださし、。 
ホコリなどの巧れがつくと、ミ台療時にはびれ 
やず< な0まず。 





j 治療のしかた I 

■自動コースで治療する 

♦パッドを貼つた部位を選ぶ。 


コース 内容 


首 コース . 首すじをさすり中むにやさしくちみほぐします。 

肩 コース . 肩をしっかりたたいてをみほぐします。 

関節 コース ……関節の痛みを細かな振動でやわらげます。 

腰 コース . 大さな腰の筋肉全体をつかむよ5なちみでほぐします。 

腕-脚 コース …たたきとつかむようなちみでしっかりほぐします。 

足裏 コース ……足雲の疲れをたたさ中むにわみほぐします。 

•バッドを貼った部位と異なる コース を選択した場合、部位に適した治療とは異なるため、 
効果び得5れない場合がありまず。 

必ずパッドを貼った部位のコースを選択してください。 



治療部位を変更ずるとき 


♦必ず電源を「切」にしてパッドの位置を貼り替えてくださし、。 
♦再び電源を入れ直し、自動コースを選択してください。 
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■お好みの動作で治療する 

邏を巧ず 

♦ r たたさ」のランフび点滅し、治療び始まります。 

• 自動コースのランプは消灯します。 

♦お好みに合わせて、「たたき」 r も别「おし」「さずり」か5動作を選ぶ 


お好み動作を変更したいとき 


ill を巧ず 


繰り返し押すとお巧み動作び変更でさ、変更された動作のランプが点滅します 


1■♦たたを^♦ちみ^♦おし^♦さずり 
①順に切曾わりまず 


おをみ動作重]イ乍 
た;き'被品さ^り弯私 


■刺激モードを切替える 

♦刺激パターンを切替えて治療します。 

♦「ポイント」^パッドを貼った部位を交互にミ台療します。 
♦「ワイド」^バッドを貼った部位を同時にミ台療します。 


刺激モードを切替えたいとさ 


S I を巧ず 



• たたさ動作の場合は刺激感は変わりません。 

♦刺激モードを変えたとさに刺激の強さの感じ方び変わる場合は強さを 
調節してくださし、。 


治療のしかた 
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i 収納する 


電源/強さダイヤルび 

「切」になっているか確認する 


2 パッドをパッド収納板に 

貼りつける 



>コードはねじれをなくした状態で貼りつける。 

コード卷き取りび最後まででさなくなる 
可能性びあります。 


ドを巻き取る 



参本体側面のコード巻取りスイッチを矢印のち向に 
スライドずる。 

参コードはねじれないようにしてきき取る。 

コードびねじれた状態で巻さ取ると最後まで 
巻き取らない場合びあります。 

参コード巻き取りが途中で止まつた場合は少しコード 
を引き伸ばして再度コード巻き取る。 

いきおいよく巻さ取るとけがのおそれびあるため、 

を全上ゆるめに設定しています。 パ' 

パッド収納板を収納ケースに 


]— ド巻取口 < 


4 パッド収納お 

収納する 


•バッドを貼りつけたパッド収納板を 
収納ケースの中に、入れる。 

本体を 

収納ケースの上に置< 


参コードび本体とケースの間にはさま5ない 
よラにずる。 

断線のおそれびあります。 



パッドを体に貼った状態でコードを巻き取5ない。 

パッドをパッド収納板に貼りつけた状態でコードを巻き取る。 

守らなレとけがのおそれびあります。 
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I お手入れ•保管 


(必ず電源「切」の:!犬, SJ でつてください。） 


本体のミちれはめるま湯を含ませた巧でふく /-〇 

♦シンナーやベンジン、アルコールは絶対使巧しない。 * パ;^^ 
故障や部品の割れ、変色などのおそれびあります。 

♦本体を分解したり、高いところか己落としたり、 ノ C/X 

無理な力を加えたりしない。 ^ 

♦温度、湿度の高いところや直射日光の当たる所に 
置かない。 

♦長時間使用しないときは電池を取り出してな管ずる。 

♦ 

A C そ A •おモ様の手の届く所に保管しないでくださし、。 

/!\/± * 胃事故やトラブルのおそれがあります。 



j パッドがつをにくくなつた S 

パッド使用回数の寿命は約400回程度 （7 が先いをした場合）でず。 

パッドに巧れがつき粘着力が落ちた場合に使用 1 日〜 20 回程度を目就は、 
7j< 洗いずることにより粘着力が回復しまず。 7j< 洗いは、 20 回程度可能でず。 

(水洗いの頻度、肌の状態、保管状態などで寿命び短<なる場合びあります。） 


1パッドか5導子プラグを外す cf 

I 参導モプラグの接続部が水にめれるとさびるおそれがありまず。 ^ 

P 粘着面を少量の水道水の流水で /。 ） 

^ 10秒む内に指先で軽く洗う X 

参つめやブラシなどでこず5ない。 巧 

参洗剤で洗わない。 

参もみ洗い、つけ置きはしない。 

〇 巧分に水をきり、 粘着面を上にして、 * (粘着面） 

表面の水気びなくなるまで自然乾燥させてか！5、； W 

パッド収納欄こ貼りつける ^ 

• 7_ K 洗いをに粘着面をティッシュや巧でふかないでください。粘着面に貼りつき 
取れにくくなることがありまず。誤って粘着面に貼りついたときは、無理こ 
はがさず水でめ6ずと簡単にはがれまず。 

参パッドは消耗品でず。粘着面がいたんだ場合には別売品をおホめください。 


1別売品 



収納ずる/お手入れ•保管/パッドびつきにくくなつた5/別売品 


□ングユースパッド （2 枚入り） 
EW 0603 P 


1已 






低周波療法について Q & A でお答えします。 

国低周波療法とは 

微弱な電気（低周波）を人体に适し、その刺激で筋肉を直接マッサージして、興奮 
した巧経をしずめ、血行を促進し、コリによる痛みなどが自然に回複ずるように手 
助けずる物理療法でず。 


Q .1 

Q .2 

Q .3 

Q .4 

Q .5 


どの位の時間 
治療ずれば 
いいの？ 

A .1 

► 

一力所約15分び基本ミ台療時間です。これ Li (上つづける 
と、逆効果になることびあ0ます。 

何力巧をミ台療 
して良いでず 
か？ 

A .2 

► 

一曰に何力所治療してち構いませんび、一力所15分け内 
という制限を守ってください。 

いつミ台療ずる 
のが効果的？ 

A .3 

► 

お風呂上びりに治療するのび適しています。 

体が暖まっていて、血行促進効果ち高まります。 

皮膚の汗や水分はよく H さ取ってから使用してください。 

何が使っては 
いけないとさ 
びあるの？ 

A .4 

► 

•発熱時: さらに病気を悪化させるおそれびあります。 

• 生理中: サイクルを狂わせた0、体調をくずす原因。 
•巧娠中、産後: ホルモンのバランスびくずれています。 
♦高血圧: 血管に大さな負担となります。特に頭部では 
絶対に使用しないでください。 

上の様な場合は必ず医師と相談して < ださい。 

たたさ、ちみ、 

A .5 

な周波治療では目的によって1200 Hz までの周波数を 
選んで使用します。周波数ごとに下記のよラな特徴び 
あると言われています。 

ほい周波数の特性： 

筋肉こり解消や痛み緩和の持続性に優れると言われて 
おり、筋収縮運動によるポンプ作用で血行促進させたり、 

おし、さずり、 
などの刺激が 
ありまずび、 
どのよ 5 に効 
果び違 5 ので 
ずか？ 

► 

痛み抑制物質の分泌を促す効果びあると言われています。 
この商品には3〜已 Hz (たたさ）、 40 HZ (おし）、已 OHz 
(ちみ)、 83.3 HZ の4種類の低い低周波が使用されてい 
ます。 

高い周波数の特性： 

ほし调波数と比較し、筋収縮をおこしにくく刺激が弱く 
感じ b れますび、痛み緩和の即効性に優れ、痛みの伝達 
をブ□ックする効果びあると言われています。 

この商品には] 00 Hz (さす D )、 120 Hz 、] 吕〇 OHz の3 
種類の高いな周波び使用されています。 


16 



◊お願い ◊ 

この様な場合、事故防止の 
ため必ず販売店に点検. 
修理を依頼してください。 


• 動作ランプが点滅しない 
•刺激が全く感じ S れない 

♦刺激が全く感じ 5 れない 
• 刺激が弱い 
• ピリピ U ずる 

•ミ台療中、 1 已分間使巧して 
いないのに出力停止ずる 

♦強くしてち刺激び弱い 
または感じない 


版 売 名 

低周波治療器 EW 6011 

本体寸 

法 

高さ 20 已 X 幅朗 X 奥行 22 mm 

使用電池 

単 4 形乾電池 2 本 

質 量 

約 146 邑（乾電池含まず） 

類 別 

家庭用電気治療器 

制件日 G ± 二 

バナソニック株式会社 

岛化的々斬 

家庭用な周波治療器 

巧但尸ソレ 

ノし 

驗都駆麻隘 -38 -已麻橋 MF ビル 

敝 try る孙 

(JMDN コ-ド 7098600 0) 



北京松下電工有限公司 

医療機器の種類 

管理医療機器 

製 造 

元 

中華人民共和国北京巿 

医療機器認証ま号 

223 AKBZX 00 156000 



経済技術開発区同済化路 1 号 


電池び消耗または、逆入れになっていませんか？ 



電池収納部のホコ U や異物を取0除< 

パッドが巧れていませんか？ 


電池び消耗していませんか？ 


貼りつけ位置をずらす 


肌をむしタオルなどで湿らせてから使用する 


Q & A / 故障かな？と思つたとさ/定格.仕様 
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Memo 



保証とア フターサー ビス G よくお読みください 


修理を依頼されるとさは 

「故障かな？と思ったとき」 （ P 17) で 
ご確認のあと、直5ないとさは、まずプラグ 
を抜いて、お買い上げ曰と下の内容をご連絡 
ください。 


使いかた-お手入れ-修理などは 
■まず、お買い求め巧へ 
ご相談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 

販売店名 

電話 （ ） 一 

お買い上げ曰 年月 曰 


♦保証期間中は、巧記書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理させていただきま 
すので、おそれ入りますび、製品にな証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 

•保証期間終了をは、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきまず。 


参製品名 

低周波治療器 

参品を 

EW 601 1 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


※修理料金は次の内容で構成されて 
いまず。 

術料1 診断-修理-調整-点検 
などの費用 

I 部品代1 部品および補助材料げ 
I 出張料 I 技術者を派遣ずる費用 


※補修用性能部品の保有期間 r 己年 I 

当社は、この化周波ミ台療器の補修用性能 
部品（製品の機能を維持するための部品） 
を、製造打ち切り後己年な有しています。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、巧の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の湿雑時に数分で切れる 
場合びあります。 

•使いかた-お手入れなどのご相談は… •修理に関ずるご相談は 


パナソニックお客様ご相談センター 

雨ミ: p 3巨5曰受付日時〜20時 

器;ル 【ホ】 01 20-878-365 

I 出關 ※携帯電話- PHS からをご利用に 


※携帯電話- PHS からをご利用に 
なれます。 


i け ソニック 修理 ご ホ目談窓 □ 

お;ル函。0120 -878-554 

巧亞画 a ® ※携帯電話. PHS からをご利用に 
W れょ9 〇 

•上記電話番号びご利巧いただけない場合は、 

香•地域の「ィ資里ご相設 i 香□」におかけください。 


【ご巧談窓口におけるお客樣の個人情巧のお取り扱いについて】 

ノけソニック株式尝社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 
などに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていただをます。また、折り返し電話をさ 
せていただくとさのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理 
し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場をを除を、第兰ちに開示•提ないたしま 
せん。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 
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■各地域の修理ご相談窓口※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 
•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合がございます。 


北海道地区 


近畿地区 


札幌巧(011旧 94-1 251 

札幌市厚別区厚別南 

滋賀 

巧 (077)582-5021 

守山市水保町11目目番地の 1 


2 T 目] 7-7 

京都 

巧の 75)646-21 23 

京都巿南区上鳥羽中ミ可原 

旭り I S (0166)22-3011 

赃川市2お通1巨了目]]巨日 



3番地 

帯広巧 (0155)33-8477 

帯に市西2日条化 

大阪 

巧 (06) 7730-8888 

大阪市城東区関目 


2 T 目 23-3 



2了目]己-巳 

函館巧 (0138)48-6631 

函館巿西お梗日89番地24 ] 

奈良 

巧 (0743)59-2770 

大巧郡山巿筒井お80□番地 


(函館流通卸センター内） 

お]歌山 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島4目目-] 

東北地区 


ち庫 

巧(078)7%-3140 

巧戸市須磨区弥栄台 

青森巧 (017)775-0326 

青森巿大字お田字豊田364 



打目] 3-4 

秋田巧 (01 8旧 68-7008 

秋田市が旭川字か谷地3-] 

中国地区 


岩手巧 (019)645-61 30 

盛岡巿厨川己了目1 -43 

鳥取 

S (0857)26-9695 

鳥取市安長29己-1 

宮城巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 

米子 

巧 (0859)34-21 29 

米子市米原4 了目 2-33 


7-4-18 

松江 

巧 (0852)23-1 128 

お江市平成町182番地14 

山お 0(023)641-8100 

山お市平清水1 T 目1 -7 己 

出雲 

S (0853)21-31 33 

出雲巿渡橋町416 

福島巧 (024)991-9308 

郡山巿亀田]了目已] -1 己 

浜田 

0(0855)22-6629 

浜田市下府町327-目3 

首都圏地区 


岡山 

巧 (086 に 42-6236 

岡山市化区野田 

栃木巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭3 了目 3-1 日 



3了目20番8号 

群馬巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町32己-1 

広島巧 (082)295-5011 

広島巿西区南観音 

茨城巧 (029 旧 64-8756 

つくば市筑穂 3 T 目]日-3 



1了目13-已 

埼玉巧 (048)728-8960 

桶 川 巿赤堀2 了目 4-2 

山 □ 

S (083)973-2720 

山口市ル郡下郷220 -] 

千莫巧 (043)208-6034 

千葉巿中央区末広巳 T 目9-已 

四国地区 


東京巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 

香り I 

巧 (087)874-31 10 

高松市国分寺町国分 


2 T 目2巨-17 



3已9番地3 

山梨巧 (055)222-5822 

甲府市宝]了目 4-1 3 

徳島 

巧 (088)624-0253 

徳島巿沖お2了目3日 

神就 II 巧 (045 旧 47-9720 

横お市港南区曰野 

高知 

巧 (088)834-31 42 

高知市仲田町 2-1 日 


已 T 目 3-1 6 

愛媛 

巧 (089)905-7544 

愛媛県伊予郡お部町八倉 

新漏巧 (025 に 86-01 80 

新爲市東区東明 1 T 目 8- 14 



75-1 

中部地区 


九州地区 


石り I S (076)280-6608 

金ミ尺巿玉鲜2 了目 

枯岡 

巧 (092)593-8002 

春曰巿春曰公園 3 T 目48 


266番地 

化賀 

巧 (0952)26-91 51 

佐賀市麵島町大字八戸 

富山巧 (076)424-2549 

富山市根塚町1 T 目1 -4 



字上深町3044 

福井巧の 776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目14 

長崎巧 (095 旧 30-1 658 

長崎市東町19 19-1 

長野巧 (02 目 3)86-9209 

松本市寿：!ヒ7 了目 3-1 1 

大分巧 (097)556-381 5 

大分市颖原 4 T 目 8-3 已 

静岡巧 (054)287-9000 

静岡市駿河区高お 

宮崎 

巧 (0985)63-1 213 

宮崎市本郷北方字草葉 


2 T 目 24-24 



2099-2 

憂知巧 (052 旧 19-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 

熊本 

巧 (096)367-6067 

熊本市健軍本巧 12-3 


8-10 

鹿巧島巧 (099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1 T 目 5-33 

岐阜巧 (058)278-6720 

岐阜巿中請4 了目42 

大島巧 (0997)53-51 01 

奄美巿名瀬朝仁町] 1-2 

兰重巧 (059)254-5520 

津市久居野が町字山巧 42] 

沖縄地区 




沖縄 

巧の 98)877-1 207 

浦添市城間4 了目 23-1 1 


所在地、電話番号は変更になることびありまずので、ち5かじめご了をください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをごま用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0511 


保証とアフタ—ヴ—ビス 
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参使いかた-お手入れなどのご相談は 


/ \‘ナソニック燃合お客様サボートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニックお客様ご相談センター 

sm ^ 36已曰受わ t 9 B 奇〜•吕〇時 

端レ函》0120 -878-365 

※携帯電話. PHS からちご利用(し 
なれます。 


音青ガイダンスを短くするには、案巧が聞こえた6電話機 

ボタンの「87」と「曰40だ」を巧してください。 
(番号を押してち案内び続く場合は、 「 WJ ボタンを巧し 
てから操作してください。） 


■ 上記き号がご利巧いただけない場を 06-6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open :9:00 -17:30 

(closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 
※上記の巧容は，予ちなく巧更ずる場合びあ 0 ます。 
ご了承ください。 


•修理に関するご相談は . 

パナソニック f 彦理ヴービスサイト 

http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご巧頼ち巧能でず。 


J けソニック修理ごホ目談窓 □ 
電話 


ミオャル bl *】— 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からちご利用に 
なれまず。 


•上記電話き号びご利用いただけなし、場合は、 
を地域の Ff 疑里ご相設 i 窓□」におかけくださし、 


•有料で宅配便による引取-配送ヴービスを承つ 
ております。 


ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場をがあります。 
本書の「保証とアフターサービス」ちご覧ください。 


<無料修理規定> 

1. 取撒説明書、本体貼がラペル等のを意書に従った使用が態で保証期間 
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をごな頼になる場合には、商品に取撒説 S 月書から切り離し 
た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 
(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お 
近くの修理ご相識窓□にご連絡ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはおおく 
の修理ご相談窓□にご相談ください。 

3. ご贈営品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合には、お近くの修理ご相談窓□へご連絡ください。 

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ權の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 
(へ)火炎、 地震、水害、落雷、その他天烫地蛮あび公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷 
(二） 車両、船舶等に措載された場合に生ずる故障あび損傷 
(ホ）一般家庭用(外（例えば業務用など）に使用された場合の故障あび損傷 
(へ）本書のご添ががない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お督様名、販売店名の記入のない場合、 
あるいは字句を書き替えられた場合 

(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓□へ送付した場合の送料等はお 
宮様の負担となりまず。また、出張修理等を巧った場合には、 

化張料はお客様の貪担となりまず。 

日.本書は日本国巧においてのみ有効でず。 

目.本書は再発巧いたしませんので大切に保管してください。 

7お近くのご相談窓□は取撒説明書の保証とアフターサービス欄をご参 
照ください。 

(ご相識窓□一覧表を同おの場合） 

お近くのご相談窓□は同お別紙の一覧表をご参照<ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期閨内の無料 
修理対応あびその權の安全点横活動のために利用させていただく場合 
がございまずのでご了承ください。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発巧して 
いる者（保証責任者）、あびそれと i 外の事業者に対ずるお客様の法律 
上の権利を制限ずるちのではありませんので、保証期間経過禮の修理 
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご 
相談窓□にお問い合わせください。 

《保証期間経過懐の修理や補修用性能部品の保有期間については取撒説 
明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 

^ This warranty is valid only in Japan . 


パナソニック株式会社 

ビューティ • u ビンク'ビジネスユニット 

〒班 2-8 班0滋賀県.彦；肢市岡町33を化 

( C ) Panasonic Corporation 2008 
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ご販売店様へ※巧欄は必ず記入しておミ度しください。 


Panasonic 

ほ旧おおおおほ証書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合じは、 
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものでず。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関するお問い含わせは、お買い 
上げの販売店[こご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


/ 

品 番 

EW 601 1 

保証期闇 

お買い上げ日か6 

本体 1 年間 

お買い上げ 

を 曰 A 
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